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1 Descrizione generale 

 Contatore di calore a pinza, per installazione fissa 

 Facile da installare  

 Richiede l'inserimento di pochi dati da parte dell'utente 

 Gli alloggiamenti per la parte elettronica e il binario sono integrati in una sola unità 

 Il collegamento al tubo viene eseguito grazie alle fascette stringitubo fornite 

 L'unità viene alimentata tramite un alimentatore esterno da 12 - 24 V in CA/CC (minimo 7 VA) 

 Funziona su tubi di acciaio, di rame e di plastica con diametro compreso tra 20 mm (0,8") e 

110 mm (4") e con muri di spessore massimo di 9 mm per i tubi metallici e di 10,5 mm per i 

tubi di plastica 

 Sensori di temperatura semplici da installare  

 Compatto, resistente e affidabile, l'U1000-HM è stato progettato per garantire prestazioni 

elevate in ambito industriale  

 

. 

 

Le caratteristiche standard dell'U1000 comprendono: 

 LCD retroilluminato con 2 righe da 16 caratteri ciascuna 

 Tastierino a 4 tasti 

 Uscita impulsi isolata  

 Binario universale per la configurazione di trasduttori pre-assemblati  

 Due insiemi di accoppianti acustici con cuscinetto in gel autoadesivo 

 Doppio sensore di temperatura di tipo PT (il cavo standard è lungo 3 m) 

 Monitoraggio continuo del segnale 

 Menu protetto da password per un utilizzo sicuro 

 Funziona con un'alimentazione esterna da 12 a 24 in CA o CC 

 Adattatori per tubi di piccolo calibro 

 Interfaccia dati Modbus RTU 

 

Applicazioni tipiche 

 Contatore di calore per sistemi idrici industriali e per impianti civili e domestici. 
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2 Procedura di avvio rapido 

La seguente procedura illustra i passi necessari per configurare il contatore di calore. In caso di 

dubbi sull'installazione dello strumento, consultare le sezioni indicate. 

1. Cablare la parte elettronica con un alimentatore da 12 a 24 V in CA o CC (minimo 7 VA per 

strumento) tramite i fili blu e marrone (si veda la Sezione 5.7). 

 

2. Individuare un luogo idoneo dove installare il flussometro, in corrispondenza di un tubo diritto 

senza curvature né valvole o ostruzioni simili (si vedano le Sezioni 5 e 5.1). 

 

3. Determinare il materiale e il diametro interno del tubo. 

 

4. Per individuare il codice di separazione corretto, utilizzare la tabella riportata nel manuale 

oppure accendere lo strumento (si veda la Sezione 5.2 oppure 6). 

 

5. Impostare i sensori alla separazione corretta regolando le apposite viti di sostegno, in modo 

tale che possano scorrere lungo la scanalatura (si veda la Sezione 5.2). 

 

6. Selezionare gli adattatori adatti a tubi con un diametro esterno inferiore a 60 mm. Il diametro 

interno tipicamente sarà inferiore a 50 mm (si veda la Sezione 5.4). 

 

7. Applicare i cuscinetti in gel ai sensori e montare il binario sul tubo utilizzando la fascia fornita; 

quindi, rimuovere le viti di sostegno dei sensori (si veda la Sezione 5.3). 

 

8. Collegare i sensori di flusso e di temperatura e verificare che si ottengano le relative letture 

(si vedano le Sezioni 6 e 7.1). La parte elettronica può essere lasciata sul binario e fissata 

completamente in seguito, una volta verificate tutte le misurazioni. 

 

9. Posizionare i sensori di temperatura in modo che siano a contatto tra loro. Attendere che le 

letture della temperatura si stabilizzino: non deve esserci alcun cambiamento per 1 minuto. 

Quindi, azzerare i sensori di temperatura (si veda la Sezione 5.5). 

 

10. Fissare i sensori di temperatura al tubo utilizzando i cuscinetti autoadesivi. Quindi, adoperare 

la fascia fornita per bloccare il sensore al tubo. Evitare di stringere eccessivamente la fascia. 

Il sensore deve garantire un contatto termico adeguato con il tubo ed è necessario che i fili 

non subiscano alcuna trazione (si veda la Sezione 5.5). 

 

11. Una volta ottenuta una lettura ragionevole, è possibile apportare altre modifiche tramite il 

Menu utente; ad esempio, selezionare unità di misura differenti (si veda la Sezione 8). 

 

12. Fissare la parte elettronica al binario per completare l'assemblaggio. 

 

13. Se viene utilizzata l'interfaccia Modbus, è necessario impostare l'indirizzo, la velocità dei dati 

e la configurazione dello strumento utilizzando il menu utente (si veda la Sezione 8).  

L'indirizzo predefinito è 1, la velocità dei dati predefinita è 38.400 baud e la configurazione 

predefinita delle porte di comunicazione è 8-None-2 (8-nessuno-2). 
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3 Come funziona? 

L'U1000-HM è un flussometro a ultrasuoni a pinza che si basa su un algoritmo a tempo di transito 

con salto multiplo per fornire una misurazione accurata del flusso.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Viene prodotto un fascio di ultrasuoni con una data frequenza applicando un impulso di tensione 

ripetitivo ai cristalli del trasduttore. Tale trasmissione parte dal trasduttore a valle per arrivare al 

trasduttore a monte (rosso) come mostrato nella metà superiore della Figura 1. La trasmissione viene 

quindi ripetuta nella direzione inversa, dal trasduttore a monte (rosso) verso quello a valle (blu) come 

mostrato nella metà inferiore della Figura 1. La velocità di trasmissione degli ultrasuoni attraverso il 

liquido viene leggermente accelerata dalla velocità del liquido attraverso il tubo. La conseguente 

differenza di tempo T1 - T2 è direttamente proporzionale alla portata del liquido. 

 

I due sensori di temperatura misurano la differenza di temperatura tra l'ingresso e l'uscita del sistema 

a flusso da monitorare. La differenza di temperatura, insieme al volume dell'acqua fluita attraverso il 

sistema, viene utilizzata per calcolare l'energia trasferita da o verso l'acqua. 

 

  

 
Figura 1  Principio di funzionamento del tempo di transito 
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4 Interfaccia utente 

La Figura 2 illustra l'interfaccia utente dell'U1000-HM, che comprende:- 

 LCD retroilluminato con 2 righe da 16 caratteri ciascuna 

 Quattro tasti tattili 

 Due LED 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1 Tasti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Il LED kWh lampeggia ogni volta che lo strumento invia un impulso di energia. 

 

Il LED Pulse Enabled (Impulso abilitato) si illumina quando è abilitata l'uscita Pulse 

(Impulso), e lampeggia ogni volta che lo strumento invia un impulso di volume. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 2 Interfaccia utente dell'U1000-HM 

 

Tasto di selezione. Consente all'utente di selezionare le opzioni 

sul display. 

 
Utilizzato per decrementare il valore di ciascuna cifra nei campi di 

inserimento numerici. 

Utilizzato per incrementare il valore di ciascuna cifra nei campi di 

inserimento numerici. 

Utilizzato per confermare la selezione visualizzata o concludere 

l'inserimento dei dati. Premendo questo tasto, l'utente verrà condotto 

verso un sottomenu o alla schermata di lettura del flusso. 

 
Λ 

   > 

  

V 
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5 Installazione dell'U1000-HM 
 

 
Figura 3 Posizione del trasduttore 

 

Per la migliore affidabilità nell'utilizzo con impianti di riscaldamento, è necessario eseguire la misurazione 

del flusso sul lato freddo del sistema. Per la migliore affidabilità nell'utilizzo con impianti di refrigerazione, 

è necessario eseguire la misurazione del flusso sul lato più caldo del sistema, accertandosi che i sensori 

siano posizionati come nella figura 3 di cui sopra. 

 

In molte applicazioni, non è possibile avere un profilo della portata regolare a 360° a causa, ad esempio, 

della presenza di turbolenze d'aria nella parte superiore del flusso e anche di probabili residui nella parte 

inferiore del tubo. L'esperienza ha dimostrato che la maggior parte dei risultati accurati in maniera stabile 

si ottengono quando i binari del trasduttore sono montati a 45° rispetto alla parte superiore del tubo. 

 

L'U1000-HM ha bisogno di un profilo del flusso uniforme, dal momento che un flusso distorto produrrà 

errori di misurazione imprevedibili. Le distorsioni del profilo del flusso possono dipendere da disturbi a 

monte, come curve, raccordi, valvole, pompe e altre ostruzioni simili. Per garantire un profilo uniforme, è 

necessario montare i trasduttore sufficientemente distanti da qualsiasi causa di disturbo, così da evitare 

effetti indesiderati. 

 

Al fine di ottenere risultati quanto più precisi possibile, sia il liquido che il tubo devono essere in condizioni 

tali da consentire la trasmissione degli ultrasuoni lungo il percorso predeterminato. È importante che il 

liquido scorra in maniera uniforme attraverso il tubo da monitorare e che il profilo del flusso non sia distorto 

da ostruzioni a valle o a monte. Per ottenere questo risultato, deve esserci una porzione di tubo diritta a 

monte del trasduttore lunga almeno 20 volte il diametro del tubo, e 10 volte il diametro del tubo a valle, 

come mostrato nella Figura 3. È possibile misurare il flusso su porzioni di tubo diritte di lunghezza inferiore, 

sotto i 10 diametri a monte e 5 a valle, ma quando i trasduttori sono montati vicino a qualsiasi tipo di 

ostruzione gli errori possono essere imprevedibili. 

 

Punti fondamentali:  Non aspettarsi di ottenere risultati accurati se i trasduttori sono posizionati vicino a 

qualsiasi tipo di ostruzione che alteri l'uniformità del profilo del flusso. 

Micronics Ltd non si assume alcuna responsabilità se il prodotto non è stato installato secondo le istruzioni 

riportate. 

Probabile aria 

Probabili 

residui 

Binario 

Profilo del flusso uniforme Profilo del flusso distorto 

Flusso 

Flusso 

Posizione del trasduttore valida 20 x diametro 10 x diametro 
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5.1 Preparazione 

1. Prima di collegare i trasduttori, accertarsi anzitutto che la posizione proposta soddisfi i requisiti di 
distanza mostrati nella Figura 3; in caso contrario, la precisione delle letture del flusso potrebbe esserne 
influenzata. L'unità è preconfigurata per l'utilizzo come riportato di seguito:- 
Tipo di strumento       Impianto di riscaldamento o di refrigerazione 
Installazione  Flusso    o   Ritorno 
Fluido     Acqua  oppure acqua + glicole etilenico al 30% 
Flusso e Ritorno si riferiscono alla posizione di misurazione del flusso relativamente al circuito del flusso. 
I dettagli di questa configurazione sono nel menu diagnostica (si veda la Sezione 9). 
 
2. Preparare il tubo sgrassandolo e rimuovendo qualsiasi materiale o tracce di vernice al fine, di ottenere 
la migliore superficie possibile. Un contatto uniforme tra la superficie del tubo e la superficie del trasduttore 
è fondamentale per ottenere un buon segnale e ottimizzare la precisione. 

5.2 Separazione del sensore 

I sensori devono essere separati con la distanza corretta in base alla dimensione del tubo e alla sua 
tipologia. La tabella seguente fornisce il codice di separazione tipico per un dato materiale del tubo e un 
dato diametro interno, sulla base di uno spessore del muro di 4 mm. Se lo spessore del muro è 
significativamente diverso da questo valore, allora è necessario utilizzare un codice superiore o inferiore. 
Lo strumento visualizza la separazione corretta dopo aver inserito il diametro interno del tubo e il 
materiale. 
 

 Materiale del tubo 

 Plastica e Rame Acciaio Plastica e Rame Acciaio 
 Acqua Glicole al 30% 

                  
Separazione 

mm pollici mm pollici mm pollici mm pollici 

B1 20-24 0,79-0,94 ---   20-22 0,79-0,87     

A2 25-30 0,98-1,18 20-22 0,79-0,87 23-27 0,91-1,06 20 0,79 

C1 31-36 1,22-1,42 23-28 0,91-1,10 28-33 1,10-1,30 21-26 0,83-1,02 

B2 37-42 1,46-1,65 29-34 1,14-1,34 34-38 1,34-1,50 27-31 1,06-1,22 

A3 43-48 1,69-1,89 35-40 1,38-1,57 39-44 1,54-1,73 32-37 1,26-1,46 

C2 49-54 1,93-2,13 41-46 1,61-1,81 45-50 1,77-1,97 38-42 1,50-1,65 

B3 55-60 2,17-2,36 47-52 1,85-2,05 50-55 1,97-2,17 43-48 1,69-1,89 

D2 61-65 2,40-2,56 53-58 2,09-2,28 56-61 2,20-2,40 49-53 1,93-2,09 

C3 66-71 2,60-2,80 59-64 2,32-2,52 62-66 2,44-2,60 54-59 2,13-2,32 

B4 72-77 2,83-3,03 65-70 2,56-2,76 67-72 2,64-2,83 60-64 2,36-2,52 

D3 78-83 3,07-3,27 71-76 2,80-2,99 73-77 2,87-3,03 65-70 2,56-2,76 

C4 84-89 3,31-3,50 77-82 3,03-3,23 78-83 3,07-3,27 71-76 2,80-2,99 

E3 90-95 3,54-3,74 83-88 3,27-3,46 84-88 3,31-3,46 77-81 3,03-3,19 

D4 96-101 3,78-3,98 89-94 3,50-3,70 89-94 3,50-3,70 82-87 3,23-3,43 

F3 102-107 4,02-4,21 95-100 3,74-3,94 95-99 3,74-3,90 88-92 3,46-3,62 

E4 108-110 4,25-4,33 101-106 3,98-4,17 100-105 3,94-4,13 93-98 3,66-3,86 

D5     107-110 4,21-4,33 106-110 4,17-4,33 99-103 3,90-4,06 

F4     ---   --- --- 104-109 4,09-4,29 

E5             110 4,33 
Figura 4 Tabella di separazione 
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Il diagramma seguente mostra come regolare la separazione dei sensori 
 

   
Figura 5 Impostare la separazione 
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5.3 Fissare l'U1000-HM al tubo 

Dopo aver applicato i cuscinetti in gel centralmente sui sensori, seguire le quattro fasi mostrate nella 

Figura 6 seguente per fissare l'U1000-UM al tubo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6 Semplici passi per fissare l'U1000-HM al tubo 

 

 

  

Rimuovere i coperchi dai cuscinetti in gel. 

Assicurarsi che non vi siano bolle d'aria tra il cuscinetto e la base del sensore 

Fissare il binario e il gruppo sensori al tubo, 

utilizzando la fascia fornita e rilasciare le viti di 

blocco dei sensori. 

 

Collegare l'alimentazione e i sensori alla parte 

elettronica. I fili dei sensori possono essere 

collegati in entrambi i sensi. 

Far scattare il gruppo dell'elettronica sui binari e sul gruppo sensori 
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Le viti di fissaggio e le rondelle devono essere tenute nel caso in cui sia necessario modificare la 

posizione del binario e dei sensori. Per la procedura corretta si consulti la sezione relativa al 

riposizionamento (sezione 10). 

5.4 Adattatori per tubi piccoli 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7 Adattatori per tubi 

 

Diametro esterno inferiore a 40 mm 

Diametro esterno tra 40 e 60mm 

Diametro esterno superiore a 60mm 



Micronics  U1000-HM Manuale utente                                                              
 

Versione 2.4 marzo 2017  
 Pagina 12 
 

I binari per tubi piccoli sono dotati di adattatori. I diagrammi di cui sopra mostrano come inserirli 

intorno al tubo. L'adattatore superiore per tubi si fissa alle estremità del binario. 

 

 

5.5 Fissare i sensori di temperatura 

I sensori di temperatura devono essere collocati in corrispondenza dell'entrata e dell'uscita del 

sistema da monitorare.  L'area del tubo dove vengono fissati deve essere priva di grasso e di qualsiasi 

materiale isolante. Si consiglia di rimuovere qualsiasi rivestimento presente sul tubo, in modo tale che 

il sensore abbia il miglior contatto termico possibile con il tubo. 

 

Gli attacchi sull'involucro sono marchiati come Hot (caldo) e Cold (freddo). In questo modo viene 

definita la posizione dei sensori di temperatura in installazioni dove si estrae calore dal sistema. 

 

Per garantire un differenziale di temperatura accurato, è necessario utilizzare la seguente procedura. 

1. Collegare i sensori e posizionarli a contatto tra loro per 1 minuto. 

2. Accedere al menu protetto da password (si veda la Sezione 8) e scorrere il sottomenu di 

calibrazione. 

3. Premere il tasto Enter (Invio) finché non viene visualizzata la schermata Zero Temp Offset 

(Offset di temperatura zero). 

4. Selezionare Yes (Sì) e premere il tasto Enter (Invio) per visualizzare la schermata Attach 

sensors (Fissare i sensori). 

5. Premere nuovamente il tasto Enter (Invio) e aspettare che lo strumento restituisca la 

schermata Zero Temp Offset (Offset di temperatura zero). 

Adesso è possibile spegnere lo strumento; l'installazione dei sensori di temperatura è completata.  

 

I sensori possono essere posizionati grazie ai cuscinetti autoadesivi di cui sono dotati; vengono poi 

fissati utilizzando le fascette stringicavo fornite. Le fascette stringicavo non devono essere strette 

eccessivamente altrimenti si rischia di danneggiare il sensore. Se i sensori sono posizionati al di 

sotto della copertura isolante del tubo, accertarsi che non si creino tensioni sui cavi dei sensori. Dopo 

aver installato i sensori, legare i rispettivi cavi. 

 

 

È necessario bilanciare i sensori di temperatura prima dell'utilizzo iniziale 

adoperando la procedura descritta sopra; inoltre devono essere utilizzati con 

cavi della lunghezza fornita. Accorciando o allungando i cavi si impedirà la 

calibrazione dei sensori. 
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5.6 Cavi di interfaccia per l'U1000-HM 

Vengono forniti un cavo di interfaccia per l'U1000-HM a 6 anime per l'alimentazione e per i 

collegamenti di uscita impulsi e un cavo a innesto a 4 anime per le connessioni del Modbus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il filo non isolato è la connessione alla schermatura del cavo e deve essere collegato a terra per 

eliminare completamente il rumore elettrico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8 Collegamento dello strumento 

 

5.7 Collegamento dell'U1000-HM all'alimentazione elettrica 

L'U1000-HM funziona con una tensione compresa tra 10 e 24 V in CA/CC. L'alimentazione deve 

avere una potenza nominale minima di 7 VA. Collegare l'alimentazione esterna ai fili marrone e blu 

del cavo a sei anime  

 

Accertarsi che i cavi di alimentazione NON siano dotati di messa a terra. 

 
Questa apparecchiatura è progettata per funzionare con un'alimentazione non dotata di messa a terra. 

Se viene utilizzata un'alimentazione dotata di messa a terra insieme a un link di comunicazione, si 

potrebbe formare un loop di massa in grado di danneggiare lo strumento. Si vedano le note di seguito: 
 

Alimen

tazione 
 

Figura 8. Cavo per l'interfaccia dell'U1000-HM 
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 
 

 

Cablaggio per l'alimentazione da 24 V CA corretto, nessuna messa a terra. 

 

 

 

 
 

 

Cablaggio da 24 V CA errato, collegamento di terra con presa centrale. Le 
comunicazioni potrebbero andare in errore se il master del Modbus non è isolato 
galvanicamente. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Cablaggio da 24 V CA errato, collegamento di terra lato basso. Le comunicazioni 
potrebbero andare in errore se il master del Modbus non è isolato galvanicamente. 

 

Figura 9 Isolamento dell'alimentazione 

 

 

Per una piena conformità alle normative EMC, si consiglia un'alimentazione a 12 V per utilizzi 

domestici e industriali. 
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5.8 Collegamento dell'uscita impulsi 

L'uscita impulsi isolata viene fornita tramite un relè SPNO MOSFET che ha una corrente di carico 

massima di 500 mA e una tensione di carico massima di 48 V in CA. Il relè fornisce anche isolamento 

a 2500 V, tra l'elettronica del sensore e il mondo esterno. 

L'uscita impulsi è disponibile sui fili bianco e verde. Elettricamente, si tratta di un contatto senza 

potenziale o tensione, che quando selezionato come allarme per flusso basso è NO/NC configurabile. 

5.9 Connessioni del Modbus  

Per il collegamento del Modbus è fornito un cavo da inserire nella parte elettronica vicino all'ingresso 

del cavo di alimentazione. I conduttori marrone e nero sono fili del bus +ve, mentre i conduttori bianchi 

sono -ve. Sono forniti due fili per il routing della linea principale del Modbus. 

 

 

 
 

Parte del cavo di connessione del Modbus - Binder 99-9210-00-04 (vista anteriore) 

 

 

Affinché una rete Modbus funzioni in maniera affidabile, il tipo di cavo e l'installazione devono essere 

conformi alle normative riportate nel documento di specifiche del Modbus “MODBUS over Serial Line 

Specification & Implementation guide V1.0”. 

5.10 Schermatura del cavo 

Per una completa protezione dalle interferenze elettriche, la schermatura del cavo deve essere 

collegata a terra.  
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6 Prima accensione 
Quando si accende il dispositivo per la prima volta, parte la sequenza mostrata nella Figura 10.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Selezionare l'opzione richiesta e premere il tasto  

                                

 

 

 

Figura 10 Schermate relative alla prima accensione 
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1. Viene visualizzata per 5 secondi la schermata di avvio di Micronics. 

 

2. L'utente inserisce il diametro interno del tubo e seleziona il materiale (fare riferimento alla sezione 

6.1). 

 

3. Premendo Enter (Invio) in risposta alla schermata Set Separation (Imposta separazione), l'U1000-

HM cerca un segnale valido. 

 

4. In presenza di un segnale valido, vengono visualizzati la forza del segnale e l'intensità del flusso. 

Per garantire un funzionamento affidabile, la forza del segnale dovrebbe essere almeno al 40%. La 

direzione del flusso all'accensione sarà considerata la direzione positiva del flusso. L'uscita impulsi si 

baserà sul flusso in tale direzione. In caso di inversione del flusso, la portata sarà ancora visualizzata, 

ma invece di un asterisco ci sarà un punto esclamativo come indicatore di attività e non verrà generato 

alcun impulso. 

 

Se dopo pochi secondi si ottiene una lettura del flusso valida, verrà visualizzata la schermata Total 

Energy (Energia totale). 

 

Se come valore del flusso viene visualizzato "-----“, significa che i sensori non hanno rilevato alcun 

segnale valido. La causa potrebbe essere l'inserimento di informazioni errate relativamente al tubo, 

la mancanza di accoppiante in gel sui sensori, l'assenza di contatto del sensore con il tubo o cattive 

condizioni della superficie interna del tubo.  

 

 

Note: 

Sono disponibili poche informazioni sulla capacità di calore specifica (fattore K) per 
miscele di acqua e glicole e non esiste alcun metodo pratico per determinare la 
percentuale di glicole in un sistema o il tipo di glicole utilizzato. I calcoli sono basati su 
una miscela di acqua/glicole etilenico al 30%.  

In termini pratici, i risultati non dovrebbero essere considerati più di un'approssimazione, 
dal momento che:  

La velocità del suono nei fluidi può variare tra 1480 m/s e 1578 m/s  

Per miscele di acqua/glicole non è disponibile alcuna curva di compensazione della 
temperatura,  

La percentuale di glicole può modificare la capacità di calore specifica da 1,00 a 1,6 J/M3 * K  

Il tipo di glicole aggiunto può modificare la capacità di calore specifica e la velocità del 
suono nei fluidi in maniera considerevole.  

La configurazione utente dell'apparecchiatura impostata in fabbrica richiede che 
l'installatore imposti i parametri di funzionamento corretti, in quanto con unità configurate 
in maniera incorretta si potrebbe avere una variazione considerevole dei risultati.  
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6.1 Come inserire il diametro interno del tubo 

La Figura 11 mostra la schermata Enter Pipe ID (Inserimento diametro interno tubo) dopo 

l'accensione iniziale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 Inizialmente, la cifra delle centinaia (050,0) lampeggia. 

 

 Premere questo tasto per decrementare la cifra delle centinaia (050,0) secondo 
la sequenza 0, 1.  Premere una volta per incrementare la cifra, o tenere premuto 
per passare automaticamente da 0 a 1 e viceversa. 

  
 Premere questo tasto per decrementare la cifra delle centinaia secondo la 

sequenza 1, 0. Premere una volta per decrementare la cifra, o tenere premuto 
per passare automaticamente da 1 a 0 e viceversa.  

  
 Premere questo tasto per spostarsi sulla cifra delle decine (050,0). Adesso la 

cifra delle decine lampeggia. 
Incrementare la cifra delle decine secondo la sequenza 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 

9, 0 utilizzando il tasto . Premere una volta per incrementare la cifra o 
tenere premuto per scorrere la sequenza numerica. Decrementare la cifra delle 

decine secondo la sequenza 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, 9 utilizzando il tasto 
.  Premere una volta per incrementare la cifra o tenere premuto per scorrere la 
sequenza numerica. 

  
 Premere questo tasto per spostarsi sulla cifra delle unità (050,0). Adesso la cifra 

delle unità lampeggia.  Incrementare o decrementare la cifra delle unità in modo 
analogo a quanto fatto con le decine, come descritto sopra. 

  
 Premere questo tasto per spostarsi sulla cifra decimale (050,0). Adesso la cifra 

decimale lampeggia.  Incrementare o decrementare la cifra decimale in modo 
analogo a quanto fatto con le decine, come descritto sopra. 

  

 

Premere questo tasto per inserire il valore numerico per Pipe ID (Diametro 
interno tubo) e spostarsi alla schermata successiva. 
 
 
 
 
 

Utilizzare i tasti  e  per scorrere l'elenco dei materiali del tubo, quindi 

premere  per confermare il materiale scelto e completare la procedura di 
configurazione. 
 

 
  V 

 
  

 
Figura 11 Schermata Enter Pipe ID Screen (Inserimento 

diametro interno tubo) con il sistema metrico 

 

 

 

   > 

   > 

   > 

Λ 

V 

Pipe material 

Steel 
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Se è necessario modificare i parametri rispetto ai valori predefiniti, ad esempio se sono necessarie 

unità di misura diverse, bisogna attivare il menu tramite la password (si veda la Sezione 8). 

 

6.2 Uscita impulsi 

È possibile configurare l'uscita impulsi perché funzioni in quattro modalità: Allarme Volume, 

Frequenza, Energia o Flusso basso. 

6.2.1 Modalità Volumetric (Volumetrica) 

Nella modalità Volumetric (Volumetrica), ciascuna uscita impulsi rappresenta un volume misurato di 

10 litri (valore predefinito). Nella modalità Volumetric (Volumetrica), con Vol per Pulse (Volume per 

impulso) impostato a 1 e con l'ampiezza dell'impulso impostata a 25 ms, il numero massimo di impulsi 

in uscita (senza memorizzazione) è 1/(0,05*2) = 10 impulsi al secondo. Se la portata nel tubo è tale 

da produrre più di 20 impulsi al secondo, si potrebbe eventualmente generare l'errore Pulse Overflow 

(Sovraccarico impulsi), qualora il numero di impulsi memorizzati superasse i 1000. Per evitare questa 

situazione, impostare il Vol per Pulse (Volume per impulso) a 10 litri, oppure ridurre il valore 

dell'ampiezza dell'impulso. 

6.2.2 Modalità Frequency (Frequenza) 

Nella modalità Frequency (Frequenza), la frequenza di uscita degli impulsi è proporzionale alla 

portata all'interno di un intervallo di frequenze specificato, compreso tra 1 e 200 Hz. Le unità di flusso 

sull'uscita della frequenza sono definite come litri al secondo.  

 

I fattori di conversione dalle unità imperiali sono:-  

Galloni americani/minuto  moltiplicare per   0,06309 

Galloni americani/ora        moltiplicare per   0,00105   

Galloni imperiali/minuto        moltiplicare per   0,07577 

Galloni imperiali/ora        moltiplicare per   0,001263 

6.2.3 Modalità Energy (Energia)   

Quando l'uscita impulsi è impostata a Energy (Energia), il LED kWh si illumina nel momento in cui il 

contatto dell'uscita impulsi viene chiuso. Scegliere tra 1, 10, 100 kWh o 1MWh quando si è nella 

modalità metrica e tra 1, 10, 100 kBTU o 1 MBTU nella modalità imperiale. Ciascun impulso 

rappresenta una quantità di energia, ad esempio 1 kWh. La stessa limitazione sulla frequenza 

massima degli impulsi si applica come descritto in dettaglio nella modalità Volumetric (Volumetrica). 

Anche stavolta può essere necessaria un'unità di energia per impulso più grande oppure un'ampiezza 

dell'impulso più piccola. 

6.2.4 Low Flow Alarm (Allarme flusso basso) 

È possibile utilizzare l'uscita impulsi come allarme. L'utente può impostare un intervallo compreso tra 

0 e 9999 (senza decimali), nelle stesse unità utilizzate per misurare il flusso. Il LED degli impulsi 

indicherà lo stato dell'allarme. L'impostazione predefinita è normalmente aperto, ma l'utente può 

selezionare tra N/O e N/C. Vi è un 10% di isteresi sulla commutazione dell'uscita. Una volta attivata, 
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la portata deve aumentare del 10% in più rispetto al valore impostato per attivarlo/disattivarlo 

nuovamente.  

 

Se N/O e allarme non attivato   -> LED Pulse Enabled (Impulso abilitato) spento e contatto aperto 

Se N/O e allarme attivato           -> LED Pulse Enabled (Impulso abilitato) acceso e contatto chiuso 

 

Se N/C e allarme non attivato   -> LED Pulse Enabled (Impulso abilitato) spento e contatto chiuso 

Se N/C e allarme attivato           -> LED Pulse Enabled (Impulso abilitato) acceso e contatto aperto 

6.3 Modbus  

L'interfaccia Modbus RTU è configurata tramite il sottomenu Modbus nel menu protetto da password. 

È possibile scegliere la velocità dei dati nell'intervallo da 1.200 a 38.400 baud. 

È possibile scegliere l'indirizzo nell'intervallo da 1 a 126. 

Lo strumento risponde alla richiesta "read holding registers" (CMD 03). 

Se la lettura del flusso non è valida, allora il valore del flusso sarà zero. 

Se un sensore di temperatura va fuori scala, il valore sarà -11. 

Entrambi questi errori imposteranno il relativo bit di stato. 

 

Sono disponibili i seguenti registri. 
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Registro 
Modbus 

Registro 
Offset Tipo 

Contenuto 
tipico Significato Note 

n/d n/d Byte 0x01 Indirizzo dello strumento   

n/d n/d Byte 0x03 Comando dello strumento   

n/d n/d Byte 0x40 Numero di byte da leggere   

40001 0 Int-16 
0x00 

ID del dispositivo 
Contatore di energia 
0xAC 0xac 

40002 1 Int-16 
0x00 

Stato 
0x0000 OK                                    
Diverso da [0x0000] 
errore 0x00 

40003 2 Int-16 

0x00 

Tipo di sistema 

0x04 Sistema di 
riscaldamento                       
0x0C Sistema di 
refrigerazione 0x04 

40004 3 Int-16 
0x07 

Identificatore di serie   

0xd3 

40005 4 Int-16 
0x00 

0x07 

40006 5 Int-16 
0x00 

0xd3 

40007 6 

iee754 

0x40 

Velocità misurata Unità in m/s 
0x1f 

40008 7 
0x67 

0xd3 

40009 8 

iee754 

0x41 

Flusso misurato 

Unità in m3/ora per il 
sistema metrico                    
Unità in USgal/m per il 
sistema imperiale 

0x8c 

40010 9 
0xd8 

0xb0 

40011 10 

iee754 

0x42 

Potenza calcolata 

Unità in kW per il 
sistema metrico                    
Unità in Gal BTU/m per il 
sistema imperiale 

0x1c 

40012 11 
0x2e 

0x34 

40013 12 

iee754 

0x44 

Energia calcolata 

Unità in kWh per il 
sistema metrico                    
Unità in Gal kBTU per il 
sistema imperiale 

0x93 

40014 13 
0xc6 

0xe8 
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Su un'unità impostata in unità imperiali la temperatura è in °F, la potenza è in BTU e il flusso in 

galloni americani. 

 

Figura 12 Registri Modbus 

 

40015 14 

iee754 

0x41 

Temperatura misurata 
(caldo) 

Unità in gradi Celsius per il 
sistema metrico                    
Unità in gradi Fahrenheit 
per il sistema imperiale 

0x98 

40016 15 
0x00 

0x00 

40017 16 

iee754 

0x41 

Temperatura misurata 
(freddo) 

Unità in gradi Celsius per il 
sistema metrico                    
Unità in gradi Fahrenheit 
per il sistema imperiale 

0x88 

40018 17 
0x00 

0x00 

40019 18 

iee754 

0x40 

Temperatura misurata 
(differenza) 

Unità in gradi Celsius per il 
sistema metrico                    
Unità in gradi Fahrenheit 
per il sistema imperiale 

0x00 

40020 19 
0x00 

0x00 

40021 20 

iee754 

0x60 

Totale misurato 

Unità in m3 per il sistema 
metrico                    Unità 
in USgal per il sistema 
imperiale 

0xef 

40022 21 
0x3c 

0x1c 

40023 22 Int-16 
0x00 

Unità dello strumento 
0x00 Metrico                                      
0x01 Imperiale 0x00 

40024 23 Int-16 
0x00 

Guadagno dello strumento Dati per la diagnostica 
0x01 

40025 24 Int-16 
0x00 Stato dell'interruttore dello 

strumento 
Dati per la diagnostica 

0x0a 

40026 25 Int-16 
0x00 

Segnale dello strumento Dati per la diagnostica 
0x62 

40027 26 

iee754 

0x42 

Differenza tempo-delta 
misurata 

Dati per la diagnostica                               
Unità in nanosecondi 

0xc9 

40028 27 
0xff 

0x7d 

40029 28 

iee754 

0x42 

ETA dello strumento 
Dati per la diagnostica                               
Unità in nanosecondi 

0xa8 

40030 29 
0x8b 

0xf5 

40031 30 

iee754 

0x42 

ATA dello strumento 
Dati per la diagnostica                               
Unità in nanosecondi 

0xc8 

40032 31 
0x00 

0x00 

n/d n/d Int-16 
0xed 

CRC-16   
0x98 
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Sequenza di accensione successiva alla prima 

Se il dispositivo viene spento e poi riacceso dopo che sono stati inseriti i dati del tubo, alle successive 

riaccensioni verrà utilizzata la stessa configurazione impostata precedentemente. Se per qualche 

motivo è necessario modificare la configurazione, l'utente può utilizzare il menu protetto da password 

come descritto nella Sezione 8. 

6.4 Schermata delle informazioni 

 

  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Total Flow 

1012.23 litres 

 

  Instant Power: 

000.00 kW 

 

    Temperature  dT:   

    H 30.0 C 23.0: 7.0 

 

        Sig   80%    * 

          100 l/min 

 

Total Energy: 

00.00 kWh 

 

v 

v 

v 

v 

Λ 

 

 

Λ 

 

 

Λ 

 

 

Λ 

 

 

Λ 

 

 

v 

Il sistema inizialmente visualizzerà la schermata Flow Reading (Lettura 

flusso). Se ci sono letture del flusso e della temperatura valide, allora dopo 

pochi secondi verrà visualizzata la schermata Total Energy (Energia 

totale). 

 

Se la lettura del flusso non è valida, allora sarà visualizzata la schermata 

Flow (Flusso). Analogamente, la schermata Temperature (Temperatura) 

sarà visualizzata se una lettura va fuori scala. 

La schermata non 

viene mostrata se 

Select Totals 

(Seleziona totali) è 

impostato su Off 

(Spento). 

Diagnostics 

(Diagnostica) 
>

 
 

Figura 13 Schermata delle informazioni  

>

 
 

>

 
 

>
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7 Menu protetto da passwords 

Il menu protetto da password contente all'utente di modificare in maniera flessibile le impostazioni 

predefinite: 

Password utente (71360):  Cambiare le unità per l'energia 

 Cambiare l'unità di misura da mm a 
pollici e viceversa. 

 Cambiare le impostazioni di Modbus 

 Cambiare la misurazione da Flow 
(Flusso) a Velocity (Velocità) 

 Cambiare il tempo di smorzamento 

 Scegliere come unità di sistema litri/m3 
or Impgal/USgal (gallone 
imperiale/gallone americano) 

 Cambiare il cutoff zero 

 Cambiare le unità di misura del flusso 
scegliendo tra l/s, l/min o gal/min, gal/ora 
o USgal/m, USgal/ora 

 Cambiare il cutoff zero 

 Cambiare il tipo di uscita impulsi  Cambiare il fattore di calibrazione 

 Cambiare i parametri per l'uscita impulsi  Abilitare i Totali del volume 

7.1 Procedura generale per modificare le impostazioni del menu 

7.1.1 Menu di selezione 

La procedura per modificare le impostazioni predefinite è uguale per la maggior parte dei menu 

protetti da password. Ad esempio, si consideri il menu Flow Units (Unità per il flusso) mostrato nella 

Figura 14. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il valore predefinito ‘l/min’ lampeggia per indicare che questa è l'impostazione attuale. Per passare a 

‘l/s’, premere il tasto . Adesso l'unità ‘l/s’ lampeggia per indicare che è l'unità attualmente 

selezionata. Premere il tasto  per confermare la modifica. 

Ci sono altre impostazioni predefinite dove vengono utilizzati i tasti  e  per scorrere 

l'elenco delle opzioni. 

7.1.2 Menu per l'inserimento di dati 

I menu contenenti un valore numerico possono essere modificati utilizzando lo stesso metodo 

adoperato per inserire il diametro interno del tubo. 

 
   > 

 
  

Figura 14 Menu Flow Units (Unità per il flusso) 

 

 



Micronics  U1000-HM Manuale utente                                                              
 

Versione 2.4 marzo 2017  
 Pagina 25 
 

7.2  Struttura dei menu protetti da password utente 

In qualsiasi schermata di informazioni, la pressione del tasto  consente di accedere al menu 

protetto da password. Inserire la password 71360 utilizzando la procedura illustrata nella Sezione 6.1. 

 

Il diagramma di flusso della Figura 15 mostra la struttura del menu per la password utente. Per saltare 

quelle voci di menu che non devono essere modificate, semplicemente premere il tasto . 

 
  

 
  
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Total Energy: 

         606.64 kWh 

 

Enter Password: 

***** 

 

MENU 71360 

 

Non valido &   OPPURE 

Nessun inserimento per 

10 secondi 
  

User Menu: 

Pulse Output 

 

User Menu: 

Calibration 

 

User Menu: 

Setup 

 

User Menu: 

Totals 

 

Checking Signals 

****** 

 

Sig: 87%   * 

246.3 l/min 

 

Setup Menu 

(Menu configurazione) 

Totaliser Menu 

(Menu totalizzatore) 

Pulse Output Menu 

(Menu uscita impulsi) 

User Menu: 

Exit 

 

 

 

 

 

v

v 

v 

v 

 

 

Calibration Menu 

(Menu calibrazione) 

v 

 

User Menu: 

Modbus Setup 

 

v 

Modbus Menu 

(Menu Modbus) 

 

 

Figura 15 Menu principale 

Λ 

 

Λ 

 

Λ 

 

Λ 

 

Λ 

 

Λ 
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Figura 16 Menu configurazione 

Se è selezionato "inches" (pollici), la temperatura sarà visualizzata in °F e i valori dell'energia saranno 

in BTU. 

 

Flow Units 

m3/min | m3/h 

 

Flow Units: 

l/min | l/s 

 

System Units: 

litres | m3 

 

Select Reading: 

Flow | Vel 

 

Enter Pipe ID: 

050.0 mm 

 

Enter Pipe ID: 

1.969 inches 

Select Reading: 

Flow | Vel 

 

System Units: 

Impgal | USgal 

 

Flow Units 

gal/min | gal/h 

 

Unità per il flusso 

 

MENU CONFIGURAZIONE 

Pollici &   

Non 

valido 

 &   
mm &   

Non valido  

&   

Valido &   
Valido &   

Vel &     (m/s) 

m3 &   

 

Selezionare &   

 

Selezionare &   

Valido &   

Flusso &   

USgal &   

Impgal &   

Vel &     

(piedi/s) 

 

Select Material: 

Steel/Plastic/Copper 

 

   Set Separation: 

 B 3 

 
   Instrument Fluid 

 Glycol|Water 

 

     Instrument Type 

 Heating|Chiller 

 

      Instrument Side 

Return|Flow 

 

 

 

 

      e configurazione 

installazione utente 

 

 

Select Dimensions: 

mm | inches 

 

Range 0.79 – 4.33 

1.969 inches 

 

Range 20 – 110mm 

050.0 mm 
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Figura 17 Uscita impulsi  

  

Select Pulse: 

OFF | ON 

 

Volume per Pulse 

010.000 

 

Pulse Width 

50 ms  

 

MENU USCITA IMPULSI 

   

Valido &   

On &   

Volume &   

Max Pulse Freq 

200 Hz 

 

Max Flow @ Freq: 

99999.99    l/s  

 
Valido &   

Valido &   

Modalità test, premere V o Λ 
per generare un impulso da 
20 ms 

Non valido &   

Selezionare &   

Pulse Type: 
Volume/Energy/Frequency/ 

Low FlowAlarm  

 

Range 3 - 99 

50 ms 

 

Range 1 – 200 

             200 

 

Non valido &   

Valido &   

Off &   

   Energy  Pulse 
1/10/100 kWh or 2 Mwh 

1/10/100 kBTU or 1 MBTU 

 

Energia &   

 

  Alarm Status: 
N/Closed I N/Open 

 

Low Flow Alarm (Allarme 

flusso basso) &   

  Enter Level: 

0000 (flow units) 

 

Freq &   

Selezionare &   
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Figura 18 Menu Modbus 

Modbus Address: 

103 

 
 

Modbus Baud: 
38400/19200/9600/4800/ 

2400/1200 

 

MENU MODBUS 

Range 1.0 to 126.0 

103 

Non valido &   

Valido &   

  

Modbus Comms: 
8-None-2/8-None-1/ 

8-Odd-1/8-Even-1 

 Selezionare &   

Selezionare &   
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Figura 19 Calibrazione e menu totalizzatore 

Damping Time [s]: 

20 

Zero Cut-off: 

0.10 m/s 

Zero Offset 

0.000 l/min 

Range 0.00 – 0.50 

0.10 m/s 

Fatto 71360 &   

Zero Offset: 

Averaging…9 

 

^ per cancellare 

V per impostare Valido &   

Non valido &   
 

 

Calibrat. Factor: 

1.000 

 

Range 0.500–1.500 

         1.000 

NO |SÌ 

MENU CALIBRAZIONE 

Non valido &   

Valido &   

Zero Temp Offset 

YES|NO 

 

No &   
Zero Temp Offset 

YES|NO 

 

Sì &   

Attach Sensors: 

Press Enter 

 

Fatto 

   

Select Totals 

ON|OFF 

 
On &   

Reset  Total 

NO |YES 

 

Off &   

MENU TOTALI 

   
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8 Menu diagnostica 

Il menu diagnostica fornisce alcune informazioni aggiuntive riguardo il contatore di calore e la sua 

configurazione. Per accedere al menu, premere il tasto  dalla schermata per la lettura del flusso. 

Il menu mostrato di seguito descrive le varie voci di diagnostica.  

 

MENU DIAGNOSTICA 

 

  

 
   > 

Il TA stimato (Time of Arrival - Tempo di arrivo) e il TA corrente 

mostrano il tempo di transito teorico e quello misurato. Se il 

valore effettivo visualizzato è 9999,99, significa che non è 

possibile rilevare un segnale utilizzabile. 

Il guadagno sulla riga superiore è un indicatore della forza del 

segnale. Un buon segnale dovrebbe avere un guadagno 

compreso tra 600 e 970. Il numero tra parentesi è l'impostazione 

del selettore e dovrebbe essere x1 o x10. Un guadagno di x100 

indica che il segnale ricevuto è troppo debole per essere 

utilizzabile. 

 

La riga inferiore mostra il differenziale di tempo attuale tra i 

segnali a monte e a valle. 

La versione del software installato sull'unità è mostrata sulla riga 

superiore. 

La riga inferiore mostra il numero di serie dell'unità. 

La presente schermata sarà visualizzata se l'uscita impulsi è 

attiva e mostra i dati relativi alla modalità di funzionamento. 

Include la visualizzazione in tempo reale dell'uscita della 

frequenza. 

Premere  per uscire dal menu diagnostica 

N. B. Nel menu diagnostica la risposta del 

tastierino è meno veloce, per cui è necessario 

premere i tasti più a lungo. 

Sig: 87%      * 

246.3     l/min 

 

Est.TA 85.64 

Act .TA 86.77 

 

Gain 845 (x1) 

DT 125  ns 

 

Rev: 20.00.001 

S/N:112547  

 

Pulse Frequency 

124 (Flow Units) 

 

 
v 

 

 v 

v 
 

 

 Premere v 

 

 

Pipe Material 
  Steel/Plastic/Copper 

 

 

 

 

v 

 

Il materiale selezionato per il tubo. 

La separazione del sensore richiesta Set Separation 

             B 2 

 

v 

 
 

v 

 
 

v 

 

Premere > 
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9 Spostamento del binario 

Utilizzare la seguente procedura qualora risulti necessario spostare il binario e il gruppo sensori 

 

1. Rimuovere completamente il gruppo dal tubo. 

2. Inserire un piccolo cacciavite nel foro all'estremità della staffa del binario e fare leva sulla pinza 

che sostiene la parte elettronica premendo verso il basso con il suddetto cacciavite come 

mostrato di seguito.  

3. Ripetere il punto 2 sull'altra estremità, quindi estrarre la parte elettronica. 

 

 

Figura 21 

 

4. Scollegare i sensori. 

5. Rimuovere i cuscinetti in gel originali dai sensori. 

6. Spingere i blocchi dei sensori nel binario così da consentire il ripristino delle rondelle e delle 

viti di blocco. 

7. Sostituire i cuscinetti in gel. Con l'unità viene fornito un insieme di ricambi; è possibile 

acquistarne altri da Micronics Ltd. 

8. Seguire la procedura originale per l'installazione del binario sul tubo. 

 

Figura 20 Menu diagnostica 

 

Instrument Type: 

          Heating 

 

    Installation: 

       Flow Side 

 

  Fluid Type: 

            Water 

 

Imposta il tipo di scambio di energia, impianto di riscaldamento 

o di refrigerazione. 

Imposta la posizione di misurazione del flusso, Flusso oppure 

Ritorno. 

Imposta il flusso, se acqua oppure glicole al 30% 

v 

 

v 
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10  Appendice I - Specifiche dell'U1000-HM 

 

La Tabella 1 elenca le specifiche del prodotto U1000-HM 

 

Generali  

Tecnica di misurazione Tempo di transito 

Canali di misurazione 1 

Risoluzione temporale ±50 ps  

Rapporto tra portata massima e 

minima 

200:1 

Intervallo di velocità del flusso Da 0,1 a 10 m/s bidirezionale 

Tipi di fluido utilizzabili Acqua pulita con un contenuto di particolato < 3% del volume o 

glicole etilenico fino al 30% 

Precisione  ±3% della lettura del flusso per una portata >0,3 m/s 

Ripetibilità ±0,5% del valore misurato 

Unità selezionabili per sistema 

metrico (mm) 

Velocità:  m/s,  

Portata: l/s, l/min, m3/min, m3/h 

Volume: litri, m3, 

Energia :     kWh, MWh 

Unità selezionabili per sistema 

imperiale (pollici) 

Velocità: ft/s 

Portata: Impgal/min, Impgal/ora, USgal/min, USgal/ora 

Volume: Impgals USgal 

Energia : kBTU, MBTU 

Totalizzatore 14 cifre  

Lingue supportate Solo inglese 

Ingresso alimentazione  12 – 24 V in CA o CC (isolato) 

Consumo elettrico Massimo 7 VA 

Cavo Schermato da 5 m con 6 anime  

Uscita impulsi  

Uscita Contatto selezionabile senza tensione MOSFET NO/NC 

optoisolato.  

Isolamento  2500 V 

Ampiezza impulso Valore predefinito 50 ms; intervallo di programmabilità 3-99 ms 

Velocità di ripetizione dell'impulso Fino a 166 impulsi/sec (in base all'ampiezza dell'impulso) 

Modalità Frequency (Frequenza)  Massimo 200 Hz 

Massimo carico tensione/corrente 48 V in CA / 500mA 

Modbus  

Formato RTU 

Frequenza baud  1.200, 2.400, 4.800, 9.600, 19.200, 38.400 

Parità Nessuna 

Bit di stop/parità 8-None-2 (8-nessuno-2), 8-None-1 (8-nessuno-1), 8-Odd-2 (8-

dispari-2), 8-Even-1 (8-pari-1) 

Standard PI–MBUS–300 Rev. J 

Collegamento fisico RS485 

 

Tabella 1 U1000-HM Specifiche del prodotto. 
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Sensori di temperatura  

Tipo PT100 Class B  4 fili 

Intervallo da 2 a 85°C   (da 36 a 185°F) 

Risoluzione  0,1 °C (0,18°F) 

Involucro  

Materiale Policarbonato plastico 

Fissaggio Montabile su tubo 

Grado di protezione IP54  

Grado di infiammabilità UL94 V-0 

Dimensioni 250 mm x 48 mm x 90 mm (parte elettronica + binario) 

Peso 0,5 kg 

Parametri ambientali  

Temperatura del tubo Da 0°C a 85°C 

Temperatura di 

funzionamento (parte 

elettronica) 

Da 0°C a 50°C  

Temperatura di 

stoccaggio 

Da -10°C a 60°C 

Umidità Umidità relativa 90% a 50°C massimo 

Display  

LCD 2 righe x 16 caratteri 

Angolo di visione Min 30° 

Area attiva 58 mm (profondità) x 11 mm (altezza) 

Tastierino  

Formato Tastierino a membrana con feedback tattile a 4 tasti 

 

Tabella 1 (cont.) U1000-HM Specifiche del prodotto. 
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11 Appendice II - Valori predefiniti 

 

Le impostazioni sono configurate in fabbrica sia per il sistema metrico che per quello imperiale 

britannico.  

 

Parametro Valore predefinito  Parametro Valore predefinito 

Dimensioni mm  Fattore di 
calibrazione 

1,000 

Portata l/min  Cutoff zero 0,10 m/s 

Diametro interno del 
tubo 

50 (mm)  Offset zero 0,000 l / min 

Uscita impulsi On  Indirizzo Modbus 1 

Energia per impulso 1 kWh  Velocità dati 38.400 baud 

Ampiezza impulso 50 ms  Parità Nessuna 

Smorzamento 20s  Bit di stop 2 

 

Tabella 2 Valori di sistema predefiniti (sistema metrico) 

 

 

Parametro Valore predefinito  Parametro Valore predefinito 

Dimensioni Pollici  Fattore di 
calibrazione 

1,000 

Portata USgal/min  Cutoff zero 0,10 m/s 

Diametro interno del 
tubo 

1,969 (pollici)  Offset zero 0,000 USgal/min 

Uscita impulsi On  Indirizzo Modbus 1 

Energia per impulso 1kBTU  Velocità dati 38400 baud 

Ampiezza impulso 50 ms  Parità Nessuna 

Smorzamento 20s  Bit di stop 2 

 

Tabella 3 Valori di sistema predefiniti (sistema imperiale) 
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12 Appendice III - Messaggi di errore e di avvertimento 

 

Errori del sistema 
Possono essere visualizzati tre possibili messaggi di "errore del sistema" Sono i seguenti: 

1. Poor Signal (Segnale debole). L'unità non è in grado di rilevare un segnale da uno o entrambi 

i trasduttori. Se questo messaggio persiste, bisogna spostare i sensori. 

2. Pulse Overflow (Sovraccarico impulso). Il valore di "Vol per pulse" (Volume per impulso) è 

troppo basso, oppure l'impulso di uscita è troppo ampio. Aumentare l'impostazione di Vol per 

Pulse (Volume per impulso) nel menu protetto da password. 

3. No BBME (Nessun BBME): Indica un guasto dell'unità Ripristinare l'unità accendendola e 

spegnendola. Contattare il rivenditore se il problema persiste. 

 

 

Errori di flusso e di temperatura 
Se la lettura del flusso viene persa, oppure assume un valore negativo, sarà visualizzata la schermata 

Flow Reading (Lettura del flusso) per indicare la natura del problema.  Un segnale con intensità 

inferiore al 40% indica una non corretta configurazione dello strumento; bisogna controllare 

l'installazione o eventualmente spostare l'unità in un punto diverso. Un flusso negativo viene riportato 

sulla riga superiore del display tramite un "!" in sostituzione di un "*". 

 

Se la differenza di temperatura supera il limite superiore o la lettura da uno dei sensori viene persa, 

sarà visualizzata la schermata Temperature Values (Valori di temperatura). 

 

 

Avvertimenti 
Generalmente, avvisano l'utente che i dati inseriti sono esterni all'intervallo specificato. 

 

1. Quando si inserisce un diametro interno del tubo errato, viene visualizzato il messaggio di 

avvertimento mostrato di seguito, invitando l'utente a introdurre un valore compreso tra 20 e 110 mm. 

 

 

 

 

 

2. Quando si programma un'uscita Frequency Pulse (Impulso di frequenza), la frequenza è limitata 

all'intervallo da 1 a 200 Hz. Se si inserisce un valore non valido, viene visualizzato il seguente 

messaggio di avvertimento: 

 

 

 

 

Range 20 – 110mm 

0.000 mm 

 

Range 1 - 200 

200 

 



Micronics  U1000-HM Manuale utente                                                              
 

Versione 2.4 marzo 2017  
 Pagina 37 
 

 

3. Quando si programma un'uscita Volume Pulse (Impulso del volume), l'ampiezza dell'impulso è 

limitata all'intervallo da 3 a 99 ms. Se si inserisce un valore non valido, viene visualizzato il seguente 

messaggio di avvertimento: 

 

 

 

 

 

4. Quando si programma lo Zero Cut-off (Cutoff zero) il valore è limitato all'intervallo da 0,000 a 0,500. 

Se si inserisce un valore non valido, viene visualizzato il seguente messaggio di avvertimento: 

 

 

 

 

 

5. Quando si programma il fattore di calibrazione, il valore è limitato all'intervallo da 0,5 a 1,5. Se si 

inserisce un valore non valido, viene visualizzato il seguente messaggio di avvertimento: 

 

 

 

 

 

6. Se viene fatto un tentativo per azzerare l'offset tra i sensori di temperatura, e la differenza di 

temperatura è troppo grande, allora verrà visualizzato questo messaggio di errore.                                                                                                           

 

 

 

 

 

Accertarsi che i sensori di temperatura siano inseriti correttamente e che entrambi siano alla stessa 

temperatura. 

 

Aggiornamenti manuali marzo 2017 

 Tabella registri Modbus aggiornata  

 Il numero di serie adesso è nel registro di Modbus 

 Aggiunta velocità di 4.800 baud 

 L'allarme per flusso basso adesso è selezionabile come NO o NC 

 L'impostazione predefinita ampiezza impulsi adesso è di 50 ms 

 Le porte di comunicazione di Modbus ora possono essere selezionate come 8-None-2 (8-

nessuna-2), 8-None-1 (8-nessuna-1), 8-Odd-2 (8-dispari-2), 8-Even-1 (8-pari-1) 

 Il totalizzatore adesso ha 14 cifre senza posizioni decimali  

  

Range 3 - 99 

0000.0 

 

Range 0.00 – 0.500 

0000.0 

 

Range 0.500 – 1.500 

0000.0 

 

       Calibrate Error  

Press Enter 
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